
LASER 1 
 

Replace HV pulser. 
 

ETM=21854 hrs. 
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Current YLF 440nm 

A 
11-Feb-

2008 
11-Feb-

2008 

7     
8     
9 23   
10 63   
11 117   
12 186   
13 270   
14 370   
15 470 T=15.2 
16 577 4.5 
17 689 12 
18 812 29 
19 945 37 
20 1082 47 
21 1235 57 
22 1400 67 
23 1550 77 
24 1700   
25     

 


